











工学部 伊 藤 利 道(吹 田4573)
既存の測定システムを改良す る際、パー ソナルコンピュー タを使用 し機能の向上を 目指す ことは しば
しば試み られ る。例 えば、アナログ信号をディジタル信号 に変換 して、 コソピュータへ取 り込むのは、
信号源のアナログレベルを数V程 度 まで増幅(ま たは減衰)で きれば、ADボ ー ドを購入す ることによ
り、容易に達成で きる。問題は、対象 となる計測量(ア ナ ログ)が 測定条件 により何桁 も変化す る場合
であ る。 リレーとの組み合わせで、計測ゲインを適当に切 り替えることにより、 この問題を解決で きる
が、既存の測定器に付加するのはスペース等の問題 もあ り、いささか面倒である'。パルス計測の場合 に
は、 この種 の問題は軽減 され るが、パルス計測器のゲー トの開閉 をうまく制御す る必要がある。最近、
この ようなパルスカウソ トの必要な測定系 をPC-98と 市販の安価 な(?)1/Oボ ー ドによりコソ
ピュータ化 したので、その概要を紹介する。
対象 となった計測量 は、電子分光装置(図1)で 得 られる光電子のパルス信号であるが、条件 により、
信号強度は数桁以上にわた り変化す る。付属の レー トメー タを使用 し、そのアナログ出力信号をAD変
換す ることにより取 り込む方法では、感度 や時定数の切 り替え等の種 々の問題が生 じる。そ こで、レー
トメータを使用せずに、直接パルス信号を処理す ることにした。市販のカ ウγター ・タイマーイソター
フェイスポー ド(マイ クロサイエソス社製UNC-4198BPC:16ビ ッ ト)を採用 した。 このボー
ドには固有 のクロックが内蔵 されているが、パルス計測の タイ ミソグはこのクロックによ り取 ることに
した。 これによ り、 コソピュー タ側において割 り込みベ クトル等の煩わ しい問題 を一切考えな くてすむ
ので好都合である。可能 なパルス数測定時間(周 期)は ステ ップ状(1μs～10sで22ス テ ップ)の み
しか変化で きないが、実用上、連続的に周期を変化 させる必要性はほ とんどない。一般に計測は、何 ら
かの依存性(関 数関係 〉を調べ るので、何 らかのパラメー タをコソピュー タに より変化 させ るか、計測
を同期 させる必要がある。外部からの信号により同期をとるためには、割 り込み処理をする必要があ り、
少々面倒であ る。 この例の場合 には、パラメー タはエネルギー分析器のエネルギーであり、 これを変化
させるための電圧をスイー プす る必要があった。PC98側 より、16ビ ッ トのDA変 換器ボー ド(マ
イクロサイエソス社製TDA-2698XPC)を 通 して電圧変化を行ったので同期 は簡単に取れた。
計測用プログラムはMS-DOS上 のBASICで 書 き、必要に応 じてBASICコ ンパイラを使用
して店答速度を上昇 したが、 コンパイノセしないでも、通常の計測には十分の早 さが実現で きた。MS-
DOS上 のBASICを 使用する他 の利点は、データ処理 をするため速さの必要なプログラム言語(M
S-DOS上 で書かれた ものが多い)を 使用す るとき(た とえばFORTRANを 使用 してスムー ジン
グ等を行 う場合)、 フロッピー上に記録 されたデータが同一のMS-DOSフ ォーマ ッ トであるため、
操作 し易い点である。 プログラム作成上工夫 した点 は、1/0ボ ー ドに対す る上 ・下 ビットの数値は、
できるだけ関数(DEFFN… …)を 使 い、サブルーチソをある程度多用 し、主プログラムの構成 を
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見易 くしたことである。使用 したカウソター ・タイマーボー ドの最大応答周波数 は10MHzであるので、
完壁 とは言い難いが、実用的 には、ほとんど問題な く使用できてい る。GP-IBを 介 して計測機器と
のデー タの送受信 はプログラムソフ トにより行 なえるので便利であるが、専用 のイ ンターフェイスが必
要であることおよび応答速度 が遅 く(翻訳 に時間がかかる)短 時間(～ 百ms程 度以下)の 内に複数 の
デー タを授受をす る場合には不向きである、等の問題がある。なお本装置には、他 のAD・DAボ ー ド
や リレーボー ドも併用 され、他のアナ ログ計測や電子 ビームの走査 もコソピュータで行っているが、そ
の詳細は省略することにす る。本 メモが、(気 軽な気持ちで)パ ソコソによる自動計測化等を試みられ
る際に、 ご参考になれば幸いであ る。
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図1シ ステム構成のブロック図
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